mas conveniente, mas practico. 




barra tipo electrodes de mano 
para dirigir la postura apropiada 
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Pantalla digital para una ingreso 

de dates mas fdcil, en diferentes 

idiomas y altamente legible. 





hoja de 

resultados 

fdcil de ver y usar 
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BlOSPACE 



INBODY220 EXCELENTE 
COMPLEMENTO PARA SUS 
NECESIDADES PROFESIONALES 

Proporciona una importante 
informacion en la salud y 
diagnostico de la obesidad. 



Provee un diagnostico 
exacto de la composicion 
del cuerpo. 



Permite encontrar la solucion cien- 
tffica para los problemas de la obe- 
sidad, midiendo la Masa Muscular 
Esqueletica, La Masa de Grasa 
Corporal, y el Radio de la cintura y 
cad era. m 







a seguir 



Ayuda a motivar a la^'igei 
un tratamiento para la 
obesidad, comparandp los^re^ul- 
tados antes y despu^ de InBodyllO. 

Sistema tetrapolar^ 
electrodos en nu 




ANAUSIS DE LA 
COMPOSICION DEL CUERPO. 

El andlisis de la composicion 
del cuerpo es una de las 
informaciones mas importan- 
tes del examen en InBody. 
Comparando con el rango normal, 
usted puede estimar la condicion 
actual del cuerpo. 

EL DIAGNOSTICO DE OBESIDAD, 

Puede revelar siempre la obesi- 
dad oculta. Si el Indice de Masa 
Corporal es normal pero el por- 
centaje de las grasas del 
cuerpo es alto, a esto lo lla- 
mamos como una obesidad oculta. 



Demuestra los efectos 
despues del entre- 
namiento o del 
tratamiento 




PLANIFICADOR DEL EJERCICIO. 

Proporciona los gastos energeticos de 
cada actividad a los individuos. 
De mas de 20 actividades, la hoja de 
resultados proporcionan los gastos 
energeticos de la unidad de cada 
activida^dmkasada en el peso de los 
individu^fm^isados en esto, se puede 
hacer un pla n sem anal de ejercicio. 
Ademds se c alSIO^ Ias cantidades de 
■^ff a lor fas consumidas y la cantidad de 
^peso perdido. "^^ ^ ^ 
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a SUS clientes, que tenian altos % de la 
grasa corporal. 



mNTROL DE Pi^m 

Wugiere control^^^mico de peso. 
De acuerdo con^^Snposicion 
individual del cumm. InBodyllO 
sugiere para no a^mtar solamente el 
peso sino tambm^mara controlar las 
cantidades de l^^m^sa y del musculo 
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